
​ Типичные нарушения, выявленные при осуществлении  
государственного метрологического надзора на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства во 2 полугодии 2025 года: 

1)  в нарушение требований пп. 1.6 п. 1, пп. 2.2 п. 2 ст. 16 Закона 
Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» в сфере 
законодательной метрологии эксплуатировались средства измерений, без 
прохождения государственной поверки, а именно: 

 - при обеспечении охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов:  для учета количества добытой (изъятой) 
воды на артезианских скважинах - счетчики воды; при обращении с твердыми 
коммунальными отходами  - дозиметры и весы автомобильные; 

- при обеспечении промышленной безопасности (в котельных) - 
манометры и термометры; 

 - при обеспечении охраны труда - приборы для измерения 
концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе; 

- при осуществлении торговли и расчетов между покупателем и 
продавцом за потребляемые материальные ресурсы: счетчики воды; счетчики 
электрической энергии и трансформаторы тока; теплосчетчики; 

2) в нарушение требований п. 9 ст. 24 Закона Республики Беларусь «Об 
обеспечении единства измерений» не назначено ответственное должностное 
лицо по вопросам обеспечения единства измерений и не определены его 
полномочия в целях обеспечения единства измерений; 

3) в нарушение требований п. 2.2 п. 2 ст. 34 Закона Республики 
Беларусь «Об обеспечении единства измерений» не организован учет 
применяемых средств измерений. 
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