Toma muestras de sangre

Tubos de vacio para analitica
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o Los tubos estan predeterminados para llenarse con un
determinado volumen de sangre por vacio. El tapon de caucho esta
codificado por color, de acuerdo a su uso o sus aditivos.
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T ml

TUBO CON TAPON ROJO
USO: Quimica, Inmunologia, Banco de sangre

ADITIVO: Ninguno
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TUBO CON TAPON ROJO
USO: Quimica

ADITIVO: Gel - Separador

5 ml
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TUBO CON TAPON MORADO

USO: Hematologia

ADITIVO: Anticoagulante EDTA

5 mi

)

TUBO CON TAPON CELESTE

USO: Pruebas de Coagulaciéon

ADITIVO: Anticoagulante Citrato de sodio

Frasco de hemocultivos aerobio y anaerobio



Palomilla de extraccion extraccion a vacio
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Bigel de la-aguja. Bisloma Succion autacontrolada  Cantidad exacta de

- cerrado por vacio anticoagulante
f Figura 8.10. Esquema del sistema de extraccion al vacio,

Campana o adaptador para extraccidon Vacutainer

Compresor




Jeringa para gasometria arterial (con autollenado para muestras arteriales con
heparina solida).

Contenedor de residuos

Lanceta




Microlet

DIGITOPUNZOR

Frascos para recogida de muestras de heces



Tubo recogida de LCR



Abbocatt

Figura 8.8, Hisopo para
muestea de heces.




Recipiente recolector de esputos

Figura 8,7, Sistema recolector de esputos on pacientes inconscienies.
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Recipientes recogida orina







