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1​ Додаток 1  
2​  

3​ ЛОТ 2: Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 
закупівлі 

4​  
Пристрій реабілітаційний ПАРАМОБІЛЬ зі статично-динамічним модулем (розмір 3), або 

аналог, 
у кількості - 1 шт. 

5​  
 

№ 

з/п 

Параметри та вимоги 

Відповідність ТАК/НІ  з 
обов’язковим посиланням на 
відповідну сторінку інструкції 
чи іншого документу, та/або 

посилання на сайт виробника 

1.​

Пристрій призначений для статичної вертикалізації 
пацієнтів або для динамічного тренування ходи з 
підтримкою 

 

2.​
Пристрій повинен бути обладнаний підставками для ніг 
з фіксуючими ременями  

3.​

Пристрій повинен бути обладнаний стабілізаторами 
колін (коліноупорами) з регулюванням по висоті в 
діапазоні не менше 39-79 см 

 

4.​

Пристрій повинен бути обладнаний стегновою 
обоймою з регулюванням по висоті в діапазоні не 
менше 91-128 см для налаштування під зріст 
користувача 

 

5.​
Ширина стегнової обойми не менше 42 см  

6.​
Глибина стегнової обойми повинна регулюватись в 
діапазоні не менше не менше як 22-34 см  

7.​

Пристрій повинен бути обладнаний грудною обоймою 
з регулюванням по висоті в діапазоні не менше 
107-159 см для налаштування під зріст користувача 

 

8.​
Глибинагрудної обойми повинна регулюватись в 
діапазоні не менше не менше як 27-38 см  

9.​ Максимальна вага користувача не менше 120 кг  
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10.​
Пристрій повинен комплектуватись поручнями для 
підмишок  

11.​

Пристрій повинен комплектуватись поясом для 
переміщення пацієнта різного розміру  

В кількості не менше 5 шт. 

 

12.​
Гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня придбання 
користувачем.  

13.​ Посібник користувача українською  мовою.  

14.​ Рік виготовлення не раніше 2023  

15.​

Копія документу, що підтверджує факт відповідності 
обладнання вимогам Технічного регламенту щодо 
медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ 
№753 02.10.2013р. або гарантійний лист що такий 
документ буде наданий разом з товаром або 
гарантійний лист що копія такого документа буде 
надана разом з Товаром 

 

16.​

Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото 
запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно 
оцінювати запропоновані учасником товари. 

 

17.​

Фото для зразка з мережі Інтернет : 
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